渭南市中心医院CAD/CAM牙冠制作机采购项目（二次）
采购需求
一、基本要求

1、功能要求：CAD/CAM牙冠制作机，1套。

2、供货期：合同签订生效后30个日历日内交货完毕、安装调试完成
3、质保期：验收合格之日起3年

4、交货地点：采购人指定地点

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

三、采购标的数量和规格

	序号
	设备名称
	数量

	1
	CAD/CAM牙冠制作机
	1套


四、验收标准

1、应有产品合格证、检测报告、产品说明书、使用手册、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

2、质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。
